
 

  

           特別養護老人ホーム等幸楽園 

         電動リモートコントロールベッド一式仕様書 

 

１．入札物品 

 （１）傾斜機能付ベッド ５２台 

 （２）一般ベッド  ２０台  

 （３）超低床ベッド １０台 

 （４）ベッドサイドレール（２本１組）８２組 

 （５）スイングアーム介助バー ８２本 

 （６）マットレス  ８２枚 

 

２．納入場所 

  福山市蔵王町７１５９番地１４ 

  社会福祉法人宏喜会 特別養護老人ホーム等幸楽園 

 

３．納入期限 ２０２６年（令和８年）４月３０日まで 

 

４．購入条件等 電動リモートコントロールベッド等の規格は、次のとおりとする。 

（１）傾斜機能付ベッド５２台は、下記のとおりとする。 

①寸法：全長２,１００㎜、幅１,０００㎜程度、全高６１㎜～１０２㎜程度とする。 

 ②ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。各動作は、手元スイッ

チまたはベッドナビ操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエーターで作動す

る。 

③背上げ・背下げの操作に連動して、ベッドが傾斜する機構を備える。傾斜時は体の

ずれ落ちを防ぐために、膝ボトム角度が地面に対して２度以上となるよう制御を行

う。 

 ④緊急時には、ピンを取外すことにより背ボトムを下げることができる。 

 ⑤高さ調節機構は垂直昇降方式とする。 

 ⑥足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、２段階の角度調整

機能を有する。 

 ⑦ベッドは、ベッドリンクケーブルを用いてエアマットレスと接続できる。これによ

り、エアマットレスがベッドの背角度変化を自動で検知し、臀部の底着きを防ぐた

めに、自動でエアマットレスの内圧を調整する。 

 ⑧ベッドボード・フットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのスト

ッパーを設ける。 

 ⑨ボトムの素材は強度を確保するため主材を鋼板もしくは鋼線とする。 



 

  

 ⑩手元スイッチはベッド本体に接続することで、背・膝・高さの単独動作、背と膝の

連動動作を操作できる。またメモリーボタンを押し続けることで、あらかじめ設定

したベッド姿勢に動作できる。 

 ⑪手元スイッチはベッドが最低床高になると、高さの絵表示ランプが白色から点灯色 

に切り替わる。 

 

（２）一般ベッド２０台は、下記のとおりとする。 

①寸法：全長２,１００㎜、幅１,０００㎜程度、全高６１㎜～１０２㎜程度とする。 

 ②ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。各動作は、手元スイッ

チまたはベッドナビ操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエーターで作動す 

る。 

 ③緊急時には、ピンを取外すことにより背ボトムを下げることができる。 

 ④高さ調節機構は垂直昇降方式とする。 

 ⑤足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、２段階の角度調整

機能を有する。 

 ⑥ベッドは、ベッドリンクケーブルを用いてエアマットレスと接続できる。これによ

り、エアマットレスがベッドの背角度変化を自動で検知し、臀部の底着きを防ぐた

めに、自動でエアマットレスの内圧を調整する。 

 ⑦ベッドボード・フットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのスト

ッパーを設ける。 

 ⑧ボトムの素材は強度を確保するため主材を鋼板もしくは鋼線とする。 

 ⑨手元スイッチはベッド本体に接続することで、背・膝・高さの単独動作、背と膝の

連動動作を操作できる。またメモリーボタンを押し続けることで、あらかじめ設定

したベッド姿勢に動作できる。 

 ⑩手元スイッチはベッドが最低床高になると、高さの絵表示ランプが白色から点灯色 

に切り替わる。 

 

（３）超低床ベッド１０台は、下記のとおりとする。 

①寸法：全長２,１００㎜、幅１,０００㎜程度、全高５４㎜～９５㎜程度とする。 

 ②ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。各動作は、手元スイッ

チまたはベッドナビ操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエーターで作動す

る。 

 ③緊急時には、ピンを取外すことにより背ボトムを下げることができる。 

 ④高さ調節機構は垂直昇降方式とする。 

 ⑤足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、２段階の角度調整

機能を有する。 



 

  

 ⑥ベッドは、ベッドリンクケーブルを用いてエアマットレスと接続できる。これによ

り、エアマットレスがベッドの背角度変化を自動で検知し、臀部の底着きを防ぐた

めに、自動でエアマットレスの内圧を調整する。 

 ⑦ベッドボード・フットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのスト

ッパーを設ける。 

 ⑧ボトムの素材は強度を確保するため主材を鋼板もしくは鋼線とする。 

 ⑨手元スイッチはベッド本体に接続することで、背・膝・高さの単独動作、背と膝の

連動動作を操作できる。またメモリーボタンを押し続けることで、あらかじめ設定

したベッド姿勢に動作できる。 

 ⑩手元スイッチはベッドが最低床高になると、高さの絵表示ランプが白色から点灯色 

に切り替わる。 

 

※以下のベッド付属品は、ベッドメーカーと同一メーカーのものとする。 

 

（４）ベッドサイドレール（２本１組）８２組は、下記のとおりとする。 

 ①寸法：全長９６㎝程度、全高５０㎝程度とする。 

 

（５）スイングアーム介助バー８２本は、下記のとおりとする。 

 ①寸法：全長１１２㎝程度とする。 

 

（６）マットレス８２枚は、下記のとおりとする。 

 ①全幅９１㎝ 全長１９１㎝ 厚さ１０㎝とする。 

 ②感染予防のため清拭消毒可能とする。 

 ③両面で硬さの異なるリバーシブル仕様とする。 

 

※ 入札価格は搬入取付費用を含む合計価格とする。（税抜き表記） 

 

 


